
Как свидетельствуют данные прогноза, практически все тестируемые 
соединения могут проявить противоязвенную, иммуномодулирующую, 
противовирусную, бронхолитическую, диуретическую и другие виды 
фармакологических активностей. Однако, вероятность того, что соединения 
проявят данный вид активности, невысока, но если ее наличие 
экспериментально подтвердится, то такое вещество может оказаться 
принципиально новой базовой структурой [2].
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Введение Наиболее доступные и простые методы определения йода 
(титриметрический, фотометрические и др.) часто характеризуются низкой 
чувствительностью, недостаточной селективностью и малой 
воспроизводимостью результатов анализа [1]. Оценка возможности применения 
потенциометрии для количественного определения содержания иодид-ионов в 
питьевых водах и медпрепаратах была проведена в ряде работ [1,2]. Целью 
работы является повышение точности метода потенциометрии для определения 
иодид-ионов в моче, фармпрепаратах и в питьевой воде;

Материалы и методы В качестве индикаторного применяли 
иодидселективный электрод фирмы «Вольта» с мембраной из Ag J; электрод 
сравнения - хлорсеребряный электрод. Измерения ЭДС выполняли с помощью 
иономера «Анион 4100». Рабочий диапазон ИСЭ 10-6-10-1моль/л. Крутизна 
электродной функции (при 25°С) 58±2МВ. Калибровочные растворы готовили 
из исходного с концентрацией 10-1моль/л KJ (марки о.с.ч.) путем 
последовательного разбавления. Был построен калибровочный график ЕмВ-pJ. 
Использование органического растворителя и уменьшение объема пробы 
позволило увеличить область линейности графика с 5,0-1,0 pJ в водных 
растворах [2] до 6,0-1,0 pJ в спиртовых растворах.

Результаты и обсуждение Метод градуировочного графика. 
Использование этого метода хорошо подходит для определения концентраций 
иодид-ионов выше 10-5 моль/л. В водных растворах была определена 
концентрация йодид-ионов в препаратах «Йодинол» и «Йокс». Концентрация 
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иодид-ионов в препарате «Йодинол» составила 3,5708 г/л, по сравнению с 
данными фармакопеи 3,295г/л. Ошибка определения 7,7%. Концентрация 
иодид-ионов в препарате «Йокс» 0,7994г/л. Ошибка определения составила 
5,9%, т.к. концентрация йода в препарате в пересчете на йодид-ионы 0,85г/л.

Линейность функции в пробах со спиртом сохраняется в интервале от 6,0 
до 1,0 pJ. Интервал значений рJ для питьевой воды попадает в область нижней 
границы чувствительности электрода. Кроме того, в течение трехчасового 
интервала измерений происходит дрейф электродного потенциала при pJ = 6. 
Он может изменяться в пределах 5-10 мв. Неточности измерения ЭДС в этой 
области графика могут приводить к значительным погрешностям определения 
концентрации иодидов. Использование метода градуировочного графика для 
определ ения йодид-ионов в воде невозможно.

Метод добавок. Для применения этого метода необходимо точно знать 
электродную функцию по отношению к определяемому иону. Она была 
найдена по стандартным растворам и составила 60±1мв. Метод добавок в 
спиртовых растворах при применении в питьевой воде дает большой процент 
ошибки и значительно завышает результаты по сравнению с водными.

Метод половинной пробы. Способ осуществляют следующим образом. 
Проба воды разбавляется вдвое стандартным раствором. Измеряют ЭДС 
пробы с половинной концентрацией KJ и сравнивают с ЭДС стандартного 
раствора.

Результаты измерений методом половинной пробы представлены в 
таблице 1.

Концентрация иодид-ионов рассчитанная в питьевой воде, методом 
половинной пробы попадает в интервал концентраций указанных на упаковках 
бутилированной воды. Точность метода можно оценить, рассчитывая 
концентрацию наполовину разбавленного дистиллированной водой раствора KJ 
с концентрацией 10‘6 моль/л. Ошибка составила 3,7 %. Метод половинной 
пробы спиртовых растворов дает значительно меньшую ошибку определения 
(3,7%) по сравнению с водными растворами 17,6% [3].

Таблица 1.
Данные для метода половинной пробы

проба Епробы, 
мВ

Ест мВ ΔЕ,мВ Cj-×10-6 
моль/л

С 
мкг/л

Ошибка или 
концентрация на 
упаковке

Вода«Вера» -41 -51 10 0,36 46 125мкг/л
Вода «Аква­
кристалл»

-40 -55 15 0,12 15,8 0,04-125мкг/л

Вода «О» -42 -51 9 0,415 52,8 125 мкг/л
Дист.вода -32 -39 7 0,52 66 3,7%

моча -73 -94 21 Не определяется при ΔЕ>18мв
Определение иодид-ионов в моче Введение спирта, для использования 

метода двойных добавок [3] не позволило разрушить органические вещества, 
содержащиеся в моче (таб.1, 2). Используемый иодид-селективпый электрод
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очень чувствителен к органическим соединениям. В связи с тем, что моча 
содержит большое количество органических соединений происходит 
отравление поверхности иодид-селективного электрода. Для устранения 
мешающего влияния органических веществ была использована адсорбция на 
угле и «мокрое» озоление пробы под действием концентрированной H2SO4.

Таблица 2.
Метод двойных добавок для различных проб мочи.

Проба E1,мВ Е2,мВ Δе2 Е3,мВ ΔЕ3 СJ-мкг/л
Моча 1 -101 -102 1 -102 1 1 -
Моча 2 -75 -86 11 -89 14 1,272 12,7
Моча 2 после АУ -73 -83 10 -86 13 1,3 17,78
Моча 2 после 
повторной 
адсорбции на АУ

-67 -78 11 -81 14 1,272 12,7

Моча после H2SO4 -23 -20 3 -18 5 1,66 191,77
Использование угля в небольших количествах не вызывает должной 

адсорбции органических веществ, а в значительных количествах вызывает 
адсорбцию иодид-ионов.
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СИНТЕЗ И ВЛИЯНИЕ НА ФАГОЦИТОЗ 5-АРИЛ-4-АЦИЛ-1-
МОРФОЛИНОАЛКИЛ-3-ГИДРОКСИ-3-ПИРРОЛИН-2-ОНОВ.
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Введение Ранее было показано, что замещенные 1-алкил-З-гидрокси-З- 
пирролин-2-оны проявляют различные виды биологической активности: 
противомикробную [1,2], анальгетическую [1], антиамнестическую [1,2] 
антикоагулянтную [3], гемостатическую [3]. При этом их острая токсичность 
сравнительно низка [1]. С целью дальнейшего поиска биологически активных 
соединений в ряду производных гидроксипирролинона с гетерилалкильным и 
карбоксиалкильным заместителем в положении 1 представляло интерес 
исследовать, в частности, их влияние на иммунную систему. Для этого нами 
были выбраны соединения КГ-1 и ГКН-445.
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